
 
 

 

Opšta bolnica Pančevo 

Miloša Trebinjca broj 11 

Pančevo 

Datum: 21.02.2020. godine 

 
Predmet: Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude 

 

U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama objavljujemo odgovor na pristigla pitanja: 

 

1. Da li je u partiji br. 137, stavka 2, moguće ponuditi Mini epruvete sa K3 EDTA inkorporiranim levkom 0,5-0,6ml? 

2. U konkursnoj dokumentaciji za stavku 1, partija 159, traži se set za uzorkovanje krvi sa zaštitom za iglu. Molim vas 

da definišete da li zaštitni mehanizam igle mora da se aktivira u veni nakon korišćenja sistema i na taj način sprečava 

mogućnost ubodnog incidenta a sve u skladu sa opšteprihvaćenim međunarodnim preporukama? 

3. Da li je za stavku 2, partija 159, vakuum epruveta sa K2EDTA, moguće ponuditi epruvetu zapremine od 9ml-10ml? 

4. U okviru stavke 5, partija 159, traži se vakuum epruveta za serum 13*100, 5ml sa gelom. Imajući u vidu da se tražena 

epruveta koristi kao primarna epruveta za rad i čuvanje uzoraka da li je potrebno dostaviti dokaz u vidu studija i izjave 
proizvođača das u performance gela takve da se epruvete mogu zamrzavati? 

5. Da li je za stavke 5 i 6, partija 159, prihvatljivo ponuditi vakuum epruvetu sa K2EDTA i K3EDTA zapremine od 1-

2ml? 

6. U okviru stavke 8, partija 159, tražena je epruveta sa 3,2% Na-citratom 1,8ml, molimo vas da definišete da li se 

tražena epruveta koristi za sedimentaciju i da li je potrebno ponuditi odgovarajući aparat? 

7. Za određivanje glukoze se po preporukama Svetske zdravstvene organizacije i preporukama CLSI koriste epruvete 

koje u sebi sadrže inhibitor in vitro razgradnje glukoze NaF i antikoagulans EDTA ili oksalat. Konkursnom 

dokumentacijom naručilac je dobro pod rednim brojem 12, partija 159, definisao kao ,,Epruvete sa K3EDTA + gel 

separatorom za određivanje nivoa glukoze kod trudnica, od 0,5ml, 1ml, 4ml, 5ml, 8ml, 9ml”. Imajući navedeno u 

vidu, da li je prihvatljivo da se za stavku 12 ponudi vakum epruveta sa NaF i EDTA 2 ml? 

8. Da li je za stavku 15, partija 159, moguće ponuditi vakum epruvetu za uzorkovanje krvi sa Li heparinom i gel 

separatorom zapremine 4,5ml, koja predstavlja potpuni funkcionalni ekvivalent traženom dobru? 
 

1. Naručilac ostaje pri svim zahtevima iz konkursne dokumentacije i tehničke specifikacije. 

2. Naručilac ostaje pri svim zahtevima iz konkursne dokumentacije i tehničke specifikacije. 

3. Naručilac ostaje pri svim zahtevima iz konkursne dokumentacije i tehničke specifikacije. 

4. Naručilac ostaje pri svim zahtevima iz konkursne dokumentacije i tehničke specifikacije. 

5. Naručilac ostaje pri svim zahtevima iz konkursne dokumentacije i tehničke specifikacije. 

6. Tražena epruveta je za koagulaciju i nije potrebno dostaviti aparat. 

7. Naručilac ostaje pri svim zahtevima iz konkursne dokumentacije i tehničke specifikacije. 

8. Naručilac ostaje pri svim zahtevima iz konkursne dokumentacije i tehničke specifikacije. 
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