
                                  

 

 

 

Opšta bolnica Pančevo 

Miloša Trebinjca broj 11 

Pančevo 

Datum: 07.02.2020. godine 

 
Predmet:  Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem 
ponude. 

 

U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama objavljujemo odgovor na pristigla pitanja: 

 

Pitanje: 

Predmet:Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije-Potrošni 

sanitetski materijal –JNOP BR.01/20 

    

Poštovani, 

 

  Molimo Vas da nam u skladu sa članom 63.stav 2.Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“br.   

124/2012,14/2015 i 68/2015) dostavite dodatne informacije ili pojašnjenje u vei sa konkursnom 

dokumentacijom za javnu nabavku dobara, Potrošni sanitetski materijal –JNOP BR.01/20. 

 

  1.U excel tabeli (TEHNIČKA SPECIFIKACIJA) u kojoj su navedene tehničke karakteristike traženih    

medicinskih sredstava, ispod partije 12 u napomeni je navedeno: 

 

   -Stavka 4.Urin kese uz nogu 600ml/900ml, anti-refluks ventil,sterilna,dve fleksibilne trake,push pull 

    ventil za pražnjenje, zaštitni poklopac. 

 -Stavka 5-Urin kesa, 2000ml duplim držačima ivrpcom za fiksaciju za krevet,anti refluks komorom i  

ventilom za vazduh,štipaljkom za posteljinu bezigleni,Luer Slip port za uzrokovanje, T-ispust sa 

pregradom, zaštitni poklopac. 

Da li je u pitanju tehnička greška i da li se tražene tehničke karakteristike odnose na stavke 3 i 4? 

 

  Odgovor: 

 

   Poštovani, 

   Biće izmenjena tehnička specifikacija konkursne dokumentacije. 

 

 

Komisija za JNOP 01/20 

 

 


	Pitanje:
	Predmet:Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije-Potrošni sanitetski materijal –JNOP BR.01/20
	Poštovani,
	Molimo Vas da nam u skladu sa članom 63.stav 2.Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“br.   124/2012,14/2015 i 68/2015) dostavite dodatne informacije ili pojašnjenje u vei sa konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku dobara, Potrošni sanitetski ...
	1.U excel tabeli (TEHNIČKA SPECIFIKACIJA) u kojoj su navedene tehničke karakteristike traženih    medicinskih sredstava, ispod partije 12 u napomeni je navedeno:
	-Stavka 4.Urin kese uz nogu 600ml/900ml, anti-refluks ventil,sterilna,dve fleksibilne trake,push pull
	ventil za pražnjenje, zaštitni poklopac.
	-Stavka 5-Urin kesa, 2000ml duplim držačima ivrpcom za fiksaciju za krevet,anti refluks komorom i  ventilom za vazduh,štipaljkom za posteljinu bezigleni,Luer Slip port za uzrokovanje, T-ispust sa pregradom, zaštitni poklopac.
	Da li je u pitanju tehnička greška i da li se tražene tehničke karakteristike odnose na stavke 3 i 4?

